1、 设置中导航栏的图标不齐
进入监视界面->设置->Display，“Quick Options”部分的图标不齐/显示不完整
[image: ] [image: C:\Users\wangt\Documents\WeChat Files\wxid_1435224352111\FileStorage\Temp\4c339d8655f2d01b9aaad1630b8ca9a.png]

2、 音频开关部分文字显示不全
进入监视界面->设置->Audio，“Audio switch”部分的图标不齐/显示不完整
[image: ] [image: C:\Users\wangt\Documents\WeChat Files\wxid_1435224352111\FileStorage\Temp\0076ab044fb6b7c6fd33355a5e6261e.png]

3、 肌肉设置中疑似存在乱码“？”
进入监视界面->设置->Item，“Audio switch”
[image: ] [image: C:\Users\wangt\Documents\WeChat Files\wxid_1435224352111\FileStorage\Temp\a4265534f8925d2c1b3a276c9921aea.png]
4、 图例大类名称显示
顶栏的Help中，图例的大类名称显示为省略号：
[image: C:\Users\wangt\Documents\WeChat Files\wxid_1435224352111\FileStorage\Temp\198e3e83f1480061788882c17436204.png]
下图为中文版对比：
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